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Postepowanie nr 11/PSU/2022

Dotyczy: modyfikacji tresci SWZ w postepowaniu o udzielanie zamowienia publicznego o wartosci
mniejszej] niz progi unijne prowadzone w trybie podstawowym 2z mozliwoscig
prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej ,,ustawa Pzp”,
ktdrej przedmiotem jest ,Dostawa urzadzerh medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela nastepujgcych wyjasnien:

ZESTAW URZADZEN DO KINEZYTERAPII

ZAPYTANIE NR 1

Czy zamawiajacy dopusci zestaw, w ktorym obiektywna ocena sity miesniowej cdbywa sie w
oparciu o skurcz izometryczny, na bazie ktérego programowane sg parametry treningu zwigzane z
doborem ohcigzenia (w tym dla skurczu auksotonicznego)?

ODPOWIEDZ:

NIE, Zamawiajgcy nie dopusci.

ZAPYTANIE NR 2

Czy zamawiajgcy dopusci zestaw, w ktorym dla kregostupa ledzwiowo-piersiowego regulacja
obcigzenia na stosie odbywa sie w krokach co 2,5 kg, a dla kregostupa szyjnego, co 1 kg? Warto
nadmieni¢, ze regulacja, co 2,5 kg nie jest duzym sokiem ze wzgledu na konstrukcje urzadzenia,
ktéra zapewnia opor dostosowany do fizjologicznie generowanego przez dang grupe miesniowg
momentu sity i rozktada sie wedtug krzywej. Inaczej ujmujgc, opor jest bezpieczniejszy i bardziej
komfortowy dla c¢wiczacego, rownoczesnie pozwala na maksymalne zzangazowanie mieénia do
pracy w catym zakresie jego pracy.

ODPOWIEDZ:

NIE, Zamawiajgcy nie dopusci.

ZAPYTANIE NR 3

Czy zamawiajacy dopusci zestaw, w ktérym maszyna przeznaczona dla odcinka szyjnego posiada
stos o wadze 25 kg? Opdr dostosowany do fizjologicznie generowanego przez dang grupe
mie$niowa momentu sity i rozktada sie wedtug krzywej. Inaczej ujmujac, opdr jest bezpieczniejszy i
bardziej komfortowy dla c¢wiczacego, rownoczesnie pozwala na maksymalne zaangazowanie
migsnia do pracy w catym zakresie jego pracy.

ODPOWIEDZ:

TAK, Zamawiajacy dopusci.

ZAPYTANIE NR 4

Czy zamawiajacy dopusci zestaw, w ktorym wykonawca zapewni niezwtoczng instalacje
oprogramowania na nowym komputerze w przypadku awarii?

ODPOWIEDZ:

NIE, Zamawiajacy nie dopusci.
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Zamawiajacy informuje, ze udzielone odpowiedzi stajg sie integralng czescig Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczace miejsca, dnia i godziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg
bez zmian.

efnard. Solecki
whik Zamawiajgcego)

Wykonano w egz. poj. — ad acta

Marian Pasek (41-3780919)

25.07.2022r.

T 2602

11 PSU 2022 MODYFIKACIA tresci SWZ 1 ODPOWIEDZI na zapytania.docx

Str.2z2



